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Warszawa, dnia 24.09.2018 r.

WYKONAWCY

ZZP.ZP.175/18.709.18

Dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego wtrybie przetarou nieograniczonego na:  Dostaw
fabtycznie nowej aparatuty medycznej: Gamma kamera Spect-Ct w liczbie 4 sztuk.
znak sprawy: ZZP- 175/18

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOLANIU

Zaklad Zamowient Publicznych przy Ministrze Zdrowia przekazuje w zalaczeniu kopie odwolania GE
Medical Systems Polska Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, ktore wplynelo do siedziby zamawiajacego faksem
(zamawiajacy mégl zapoznaé si¢ z treSciq w dniu 24.09.2018 r.), w zwiazku z czynno$ciami zamawiajacego

polegajacymi (w ocenie odwolujacego) na naruszeniu przepiséw ustawy Prawo zaméwiefi publicznych — (dot.
znak sprawy: ZZP-175/18).

Zamawiaj

wzywa wykonawcow do przystapienia do postepowania odwolawczego

POUCZENIE: — zgodnie z Art. :

185.2. ,, Wykonawca moze zglosic przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwolania, wskazujac strong, do ktdrej przystgpuje, i intetes w uzyskaniu rozsttzygnigcia na korzyéé
strony, do ktdrej przystgpuje. Zgloszenie przystapienia dorgcza si¢ Prezesowi Izby w formie pisernnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym wetyfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig przesyla sig zamawiajagcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu
odwofanie...”,

Z powazameg)

neoukz ”/

¥ CZENIU KOPLA ODIWOEANIA
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Warszawa, dnia 24 wizesnia 2018 r.

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajacy:

Zakliad Zaméwien Publicznych przy Ministize Zdrowia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155

Tel.(22) 883-35-12 ; Faks (22) 883-35-13

emall: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
http://www.zzpprzymz.pl/

dziataigey W imieniu i na rzecz podmictow leczniczych;

(1) Wojewodzkisgo Wielospecjalistycznego Centrum Onkologi | Traumatologii

im. Mikotaja Kopemika, ul. Pabianicka 62, 83-513 £édZ (WWCOIT)

(2) Wajskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaseréw 128, 04-141 Warszawa (WIM)
(3) Blatostockiego Centrum Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie w Biatymstoku,
Ogrodowa 12, 15-027 Biatystok (BCO)

(4) Wojewddzkiego Szpitala Spacialistycznego im. Najswietszej Marii Panny

ul. Bielska 104/118, 42-200 Czgstochowa (WSS)

Odwolujgcy:

GE Medical Systems Polska sp. z 0.0.
ul. Woloska 9, 02-583 Warszawa
tel. +48 (22) 330-83-00, faks: +48 (22) 330-83-83

ODWOLANIE

Na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamoéwieri publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,Pzp’, dziatajac
w imieniu GE Medical Systems Polska sp. z 0. 0. z siedzibgw Warszawie (,Odwolujacy"), wnosze
odwotanie wobec ogloszenia o zaméwieniu i postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia ("SIWZ") w postepowaniu o udzielenie zamowienta publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci przedmiotu zaméwienia powyzej kwot okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na ,DOSTAWE FABRYCZNIE NOWEJ
APARATURY MEDYGZNEJ: GAMMA KAMERA SPECT — CT W LICZBIE 4 SZTUK', nr
referencyjny ZZP- 175/8 ("Postepowanie"), ogtoszonym w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej w dniu 14 wrzesnia 2018 r. pod nr 2018/S 177-400600.

Odwolujacy zarzuca Zamawiajgcemu naruszenie;

1. art. 22 ust, 1a Pzp i art. 22 ust. 1b pkt 1) Pzp w zw, z art. 22b ust. 1 Pzp oraz art. 25 ust, 1
plt 1 Pzp w zw. 2 §2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawle rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenle zaméwienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2018 r., poz. 11286) poprzez
okreslenie warunku udzialu w postepowaniu w zakresie kompetencji lub uprawniefi do
prowadzenia okrestonej dzialalnosci zawodowej, pomimo Ze odrebne przepisy nie wymagaijg
ich posiadania, a tak2e w sposob nieproporcjonainy do przedmiotu zamdéwienia,
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2. art.29 ust.1i2 Pzp w zw. Z art. 7 ust, 1 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamdwienia
w sposéb nieuwzgledniajacy wszystkich wymagarn i okolicznoéci mogacych mie¢ wplyw na
tresé oferty oraz w sposob utrudniajgoy uczciwg konkurencje, poprzez dobdr parametréw
technicznych i preferencje okreslonych rozwigzan technicznych, charakterystycznych dla
wyrobéw konkretnego producenta, co uniemozliwia zlozenie oferty Odwoltujacemu;

3. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez okreSlenie sposobu oceny ofert w keyterium Parametry
jakoScioweftechniczne przedmiotu zaméwienia” w sposéb nieobiektywny, nigproporcjonalny,
sprzeczny z zasadg rownego traktowania i uczciwej konkurencii.

W wyniku naruszenia przepiséw ustawy uszczerbku doznal interes Odwolujacego w uzyskaniu
przedmiotowego zamobwienia (zostal on pozbawiony mozliwosci zlozenia waznej i konkurencyjne;
oferty), a tym samym Odwolujgcy zostat narazony na znaczng szkode.

Wobec powyiszego Odwolujacy wnosi o uwzglgdnienie odwotanla w catoscei i nakazanie
Zamawiajacemu dokonania zmian w SIWZ - zgodnle z zadaniami wynikajgcymi
z uzasadnienia odwotanlia.

Ogioszenie o zamowieniu ukazalo sig w Dzienniku Urzgdewym Unii Europejskiej w dniu 14
wrzesnia 2018 r., totez termin zawity do wniesienia odwotania wskazany w art. 182 ust. 2 pkt 1
ustawy zostat dotrzymany. Kopia odwoiania zostala przestana Zamawiajacemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania i w taki sposéb, ze mégt on zapoznad sig z jego trescig przed
uplywem tego terminu. Wpis w wymaganej przepisami wysokosci zostat uiszczony przelewem na
rachunek bankowy Urzedu Zamowien Publicznych.

UZASADNIENIE

Przedmiotem Postepowania jest DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:
GAMMA KAMERA SPECT-CT W LICZBIE 4 SZTUK. Bezposrednimi odbiorcami zamowienia sg
cztery podmioty lecznicze, w ktdrych imieniu Zamawiajgey Zaklad Zamowier Publicznych przy
Ministrze Zcdrowia prowadzi Postepowanie. Specyfika przedmioiu zamowienia, ktérym jest
wysokospecjalistyczny wyréb medyczny wskazuje, ze jest jedynie dwoch potencialnych
wykonawcow zamoéwienia, tj. Odwolujacy | Siemens Healthcare. Jedynie te dwa podmioty majg
w ofercie aparaty odpowiadajgce potrzebom jakie da sig odczytaé z SIWZ. Niestety dokladniejsza
analiza wymnagalt stawianych wykonawcom wskazuje, ze na obecng chwile jedynie Siemens ma
mozliwosé zlozenia oferty. Urzadzenie oferowane przez Odwolujgcego nie speinia bowiem kilku
parametréw zawartych w OPZ. Ponadto Zamawiajacy postawit warunek wykluczajacy aprior
najnowsza gamma kamerg GE. Ponizej Odwolujgcy precyzuje zarzuty zgodnie z kolejhoscig
przedstawiona na wstgpie.

I. Warunek udzialu w postepowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia
okreslonej dziatalnogci zawodowej.

W rozdziale 1V, pkt 2.1 SIWZ postawiono warunek, ze o zaméwienie mog3 sie ubiegac wykonawcy,
ktorzy posiadaja kompetencie lub uprawnienia do prowadzenia okresionej dziatalno$cl zawodowej,
tji. wykaza posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki dla
Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowane] gamma kamery. W $lad za
tym wymogiem, w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ Zamawigjacy wymaga dokumeniéw
potwierdzajgcych posiadanie kompetencii Jub uprawnien do prowadzenia okreélonej dziatalnosci
zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1. w
sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o

4 )
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udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126}, tj. zezwolenia Prezesa
Panstwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania)
oferowane] gamma kamery — art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 676 z poéZn. zm. ). Odpowiednio sformulowanc rowniez
postanowienia ogloszenia o zamowieniu, czyli sekcje 11.1.1) ogloszenia o zaméwieniu zawierajgca
ww. warunek, przy czym w ogioszeniu hie wskazano jaki dokument nale?y zlozyé na jego
patwierdzenie.

Z powyZszym warunkiem nie zgadza sig Odwolujacy.

Przepis art, 4 ust. 1 pkt 4 Prawa atomowego (dalej réwniez ,PA") przewiduje, Ze wykonywanie
dziatalnosci zwigzanej z narazeniem (czyli procesem, w ktérym organizm ludzki podiega dziataniu
promieniowania jonizujacego), polegajacej na produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i obstudze
urzadzeh zawierajacych zrodta promieniotwércze oraz obrocie tymi urzadzeniami wymaga
zezwolenia albo zgloszenia w zakresie bezpieczeristwa jadrowego i ochrony radiclogicznej,
z zastrzezeniem art. 6 pkt 1. Natorniast w pki 5 tej same] jednostki redakcyjnej PA jest mowa
o dziatalnoéci polegajacej na uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie
jonizujace.

Zamawiajgey stawiajgc wymadg posiadania zezwolenia Prezesa Paristwowe] Agencji Atomistyki
(dalej JPPAA") w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery blednie zatem
odestal do art. 4 ust. 1pkt 4 Prawa atomowego, gdyz uruchamiania (serwisowania) dotyczy pkt 5.
Niemniej nalezy podkresiic przede wszystkim to, ze Zamawiajgcy bezpodstawnie utozsamia
zezwolenie, o ktbrym jest mowa w ww. przepisie z kompetencjami lub uprawnieniami w rozumieniu
art. 22 ust, 1b pkt 1) Pzp.

Zezwolenie PPAA w zakresie bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiclogicznej jest udzielane na
okreslone urzadzenie w trybie przepisow KPA, Wniosek o jego wydanie musi zawieraé m.in.
okreslenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania dziatalnoéci zwigzanej z narazeniem, w czym
miesci sie wiaénie konkretny model urzadzenia wytwarzajgcego promieniowanie. Odwolujacy
posiada takie zezwolenie np. na SPECT/CT Discovery NM/CT 670 CZT, a wigc generalnie moze
prowadzi¢ dziatalno§é zwiazang z naraZzeniem. Niemniej nie obejmuje ono uruchomienia
urzadzenia, kiére mogtoby (Uwzgledniajac zarzuty z drugiej czeéci cdwolania) spelni¢ wymagania
Zamawiajgcego W niniejszym przetargu, . najnowszego aparatu hybrydowej kamery SPECT/CT
o nazwie NM/CT 870 DR, ktory jest dopiero wprowadzany do obrotu na terenie RP.

Nie sposéb jednak przyjaé, Zze zezwolenie, o ktdrym mowa w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ (a
w konsekwencji odpowiadajgcy mu warunek udzialu w postepowaniu) stanowi uprawnienie do
prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej w rozumieniu art. 22 ust, 1b pkt 1 Pzp, a tym
samym jest dokumentern z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniti 6 udzielenie zamowienia.

Aktualnie obowigzujace Prawo przedsiebiorcow zasadniczo nie operuje pojgciem dziafalnosci
zawodowej. Dziatalnoscia gospodarcza jest natomiast zorganizowana dziatalnosé zarobkowa,
wykonywana we wiasnym imieniu i w sposéb ciagly. DZialalno$¢ zawodowa hiswatpliwie moze byé
jednym z wyznacznikow dzialainoéci gospodarczej (o ile ma charakter zarobkowy, oraz jest
wykonywana we wiasnym imieniu i w spos6b ciagly). W istocie zatem kompetencje lub uprawnienia
do prowadzenia okresionej dziatalnoéci zawodowej nalezy utozsamiac z prawnym oboywigzkiem
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uzyskania okreSlonych koncesji, zezwolen, czy licencji, ktére warunkujg rozpoczecie |
kontynuowanie takiej dziatalnosci.

Wykonywanie dziatalno$ci zwiazanej z narazeniem (w rozumienlu PA) nie stanowi formy
(rodzaju) dzialalnosci zawodowej, ale odnosl sl¢ do czynno$ci faktycznych zwiazanych
(w omawianym przypadku) z uruchomieniem konkretnego urzadzenia wytwarzajacego
promieniowanie. Oznacza t0, ze zezwolenie PPAA nie ma nic wspoinego z dziatainoécia
zawodows wnioskodawcy jako taka, lecz odnosi sie¢ do kenkretnych czynnosci, kibre zamierza
podjgé (w szczegdlnosci w ramach tej2e dziatainoéci).

Ponadto, zgodnie z definicja ,narazenia” (art. 3 pkt 15 PA) - jest to proces, w ktorym organizm
ludzki podlega dziataniu promieniowania jonizujgcego. Zatem dziatalno$¢, o ktérej mowa w art, 4
PA - czyli dziatainoéé zwigzang z narazeniem - nale2y traktowac jako okreslone czynnosci
faktyczne, ktdre nie muszg mie¢ zwigzku ani z celem zarobkowym, ani tym bardziej z dzialalno$cig
o charakterze ciaglym. Zezwolenie jest konieczne do jednorazowe]j akejl uruchomienia konkretnego
urzgdzenia i na tym moze skoticzyé sig jego praktyczne znaczenie. W zwigzku z tym nie moze by¢
rozpatrywane jako warunek ,prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe]”, lecz wylqcznie jako
uprawnienie konieczne do zrealizowania okreslonego celu. Wydaje sig ze dobrym poréwnaniem
jest tutaj pozwolenie na budowe. Wykonywanie robét budowlanyech wymaga uzyskania pozwolenia
{o ile wynika to z odpowiednich przepisdw), ale nie spostb uznaé go jako uprawnienia do
prowadzenia okreslonej dziatalnoéci zawodowej polegajgce] na wznoszeniu budynku.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzié, 2e ww. zezwolenie nie moze stanowi¢ warunku udzialu
w postepowaniu. W zwigzku z powyzszym Odwolujgcy wnosl o nakazanie Zamawiajacemu
wykreslenia z SIWZ oraz ogloszenia o zamowieniu warunku zwartego w rozdziale IV pkt 2.1
(2.4, Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej:
Wykonaweca spetni warunek jeZeli wykaie posiadanie aktualnego zezwolenla Prezesa
Panistwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania)
oferowanej gamma kamery.) araz sekc]i l1.1.1) ogloszenia o zamowieniu, a w konsekwencji
obowigzku zloZenia zezwolenla Prezesa Panistwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w
zakresie uruchamianla (serwisowania) oferowanej gamma kamery — art. 4 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe {Dz.U. z 2017 poz. 576 z p6zn. zm. ).

Na marginesie Odwolujgcy podnosi, ze wystarczajgcym zabezpieczeniem Zamawiajgcego na
okolicznosé posiadania w przysziosci przez wykonawceg zezwolenia PAA bgdzie zastrzeZenie we
wzorze umowy chowigzku jego przediozenia Zamawiajacemu najpézniej w dniu przystapienia do
uruchomienia aparatu. Ewentualnie dodatkowo (na podstawis §13 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zw.
z art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP) zgdanie od wykonawcy w postgpowaniu jedynie wniosku (opatrzonego
prezentata wplywu) o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnoscl 2zwigzanej z narazeniem
ha promieniowanie jonizujgce ztozonego do Prezesa Paristwowe] Agencji Atomistyki, jako
dostatecznie uprawdopodobniajgcego uzyskanie zezwolenia w dacie uruchomienia

Odwolujacy wskazuje raz jeszcze, iz powyzszy warunek uniemozliwia mu ubieganie sig
o przedmiotowe zamoéwienie, powodujac, 2e jedynym wykonawcg Ktory weZmie w nim udziat
bedzie firma Siemens. Nawet bowiem gdyby Zamawiajgcy uwzglednit zarzuty | Zadania dotyczgce
opisu przedmiotu zaméwienia i kryteriéw oceny ofert to pozostanie bariera w postaci opisanego

warunku.
4 %
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11, Opis przedmiotu zaméwienia

W rozdziale VI SIWZ znajduje sie uszczeg6lowienie przedmiotu zaméwienia i obowigzkow
wykonawcy, W pkt 1.2.2. wskazano, ze oferowana aparatura medyczna musi spetnia¢ wszystkie
minimalne wymagane parametry techniczno eksploatacyjne i warunki graniczne okreslone pizez
Zamawiajgcego w zatgezniku nr 2a do oferty, Pkt 1.2.5 stanowi, 2e szezegblowy opis przedmiotu
zamowienia (parametry graniczne) zostal okreslony w zatgezniku nr 2a do oferty, ktére wypelnione
musza zostaé dotgczone do arkusza cenowego oferty. Jezeli oferowany przedmiot zambwienia
nie spelnia wszystkich warunkéw granicznych okreslonych w zalgczniku nr 2a, oferta zostanie
odrzucona bez dalszej oceny.

Po szczegblowe] analizie zalacznika nr 2a do oferty Odwolujacy stwierdza, ze w postepowaniu
jedyng oferte moze ztozy¢ wykonawca Siemens. Tylko ten podmiot ma w swaim portfolio
urzadzenie spelniajace wszystkie parametry, Jednoczesnie GE Medical Systems Polska sp. z 0.0.,
sprzedajacy zaawansowane technologicznie gamma kamery SPECT-CT wykorzystywane w
najlepszych oérodkach w Polsce | w Europie (w szozegoinosci PUM w Szczecinie, CKD w todzi,
WIM w Warszawie, oraz Kings College London, Erasmus MC, Addenbrooke’s Hospital - Cambridge
University, The Churchill Hospital - Oxford University, John Radcliffe Hospital - Oxford University,
Institut Gustave Roussy, Hopital Pitie Salpetriere, Hopital Europeen Georges Pompidou, Hopital
Ambroise Pare, Hopital Bichat Claude Bernard, CHU Bordeaux Direction Generale,
Universitétsspital Zurich (USZ), Campus Gasthuisberg — KUL, Leiden Universitair Medisch
Centrum, Charité, Campus Virchow-Klinikum, APHM Hopital La Timone, Universitatsklinikum
Tiibingen - Med. Univ.Klinik, Tel Aviv University — Sheba, SUS Lund, Universite de Lyon -~ HCL,
Rikshospitalet, Universitdtsklinkum Essen, CHRU De Lille/Hopitai Jeanne De Flandre,
Allgemeines Krankenhaus Der Stadt Wien Universitatskliniken, Hospital Valle de Hebron, CHU
Nantes, Landeskrankenhaus-Universitatskiiniken Innsbruck, Karolinska Universitetssjukhuset,
Klinikum der Universitat Minchen, Manchester Royal infirmary, Royal Manchester Children’s
Hospital) oraz w Stanach Zjednoczonych M.D. Anderson Cancer Centrer, Cedars-Sinai, Johns
Hopkins, Mayo Clinic, Stanford University, Yale University, Emory University i wiele innych nie jest
w stanie przedstawié oferty Zamawiajgcemu, nawet na najnowszy model NM/CT 870 DR . Przy
czym powodem tego ograniczenia nie sq obieklywnie gorsze witasciwosci tego urzadzenia
wzgledem konkurenciji, lecz sztucznie wyostrzonych kilka parametréw o drugorzednym znaczeniu
klinicznym lub po prostu brak precyzji w opisaniu parametrow. Uscislajge zarzuty kwestionujemy
nastepujace postanowienia Zatgcznika nr 2a do oferty, Specyfikacja Granicznych Parametrow
Techniczno-Uzytkowych, ZZP-175/18:

1. Wiersz 3, Diugo$¢ ciaglego skanu SPECT/CT, 2180 fcm).

W aparacie ktory mialby mozliwosé zaoferowaé Odwolujacy skan SPECT/CT o zakresie 191
em mozna wykonac w jednym protokole akwizycyjnym, bez przekiadania pacjenta, w dwéch
ciagtych skanach spirainych CT o zakresach 158 em oraz 32 cm, uzywajac uchwytu do glowy,
ktéry przediuza blat stolu. Nalezy wskaza¢, e dopiero wykonanie pieciu (5) kolejnych
nakladajgcych sie badari SPECT przekracza zakres 159 cm ciaglego skanu. Ze wzgigdu na
czas skanowania oraz brak uzasadnienia klinicznego taki zakres praktycznie nigdy nie jest
stosowany. We wszystkich hybrydowych kamerach GE zakres skanu cigglego nie przekracza
159 em. Ograniczenie tego zakresu wynika glownie z braku potrzeby oraz ze wzglgdu na
skrécenie instalacyjnych wymagan dlugosci pomieszczenia.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o nakazanie Zamawiajacemu zmiany wartosci granicznej
diugoéci ciagtego skanu SPECT/CT na = 159 cm.

2. Wiersz 9, Oprogramowanie antywirusowe z licencja do bezptatne aktualizacji proggamu | baz )
danych co najmniej na okres trwania gwarancii. % /{
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Poniewaz stacje akwizycyjne oferowane przez Odwolujgcego dzialajg na systemie
operacyjnym Linux wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany parametru | nadanie mu
nastgpujgcego brzmienia:

,Oprogramowanie antywirusowe dla systemu Windows z licencjg do bezptatnej aktualizacji
programu { baz danych co najmniej na okres trwania gwarancji.”

Wiersz 28, Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczoéci (LEHR) o czutoé¢ 2 200
cpm/uCi — 2 szt. (po jednej sztuce do kazdego z detektoréw) mierzonej zgodnie ze standardem
NEMA.

Wnosimy aby Zamawiajacy dopuscit oferte, w kiérej zaoferowany zostanie kolimator LEHR
o czutosci 2 160 cpm/pCi przy jednoczesnym wprowadzeniu punktacji 2a czulod¢ kolimatora.
Tylko w ten sposob bedzie w stanie zlozyc oferte.

W zwiaszku z powyzszym wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez
nadanie wierszowi 28 nastepuigcego brzmienia.

Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczosei (LEHR) o czutos¢ 2 160 cpm/uCi
— 2 szt. {po jedne] sztuce do kazdego z detektoréw) mierzonej zgodnie ze standardem
NEMA."

Przy ewentualnym  wprowadzeniu dodatkowego zapisu w_rozdziale | INFORMAC.IE
OGOLNE Zalacznika 2b:

L.p. Opis parametru Wartosé Wartoéé Punktacja
wymagana/ | oferowania
graniczna
TR AT %ﬁql...
1D. Kolimatory
niskoenergetyczne,
wysokief
rozdzielczosci
{LEHR) o czutosé Wartosé najwyisza - 1 pkt.
2 160 cpm/pci— Podaé czuiosé A
Wart - .
2 szt. (po jednaj kolimatora LEHR artosc najnizsza - 0 pkt
sztuce do kazdego Pozostafe proporcjonalnie*
z detektorow)

mierzonej zgodnie
ze standartem
NEMA.

4. Wiersz 32, Wozekiwdzki jeden dla wszystkich zestawdw kolimatorow — jesli wymagane — do

przechowywania dostarczonych kofimatorow wraz z propozycjg (rycina techniczna) ich
lokalizac]i w pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowany aparat SPECT/CT, minimalizujgca
kolizyjno$é ruchu szpitalnego |62ka z pacjentem | personelu.

Wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez nadanie wibgszowi 32
nastepujacego bramienta:

223308569 4 0006/0022
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Wézek/iwozki dla wszystkich zestawdw kolimatoréw - jesli wymagane — do
przechowywania dostarczonych kolimatoréw wraz z propozycja (rycina techniczna) ich
lokaiizacji w pomieszczeniu, w ktérym bedzie zainstalowany aparat SPECT/CT,
minimalizujgcy kolizyjnosé ruchu szpitalinego 162ka z pacjentem i personelu. Dopuszcza sie
rozwiazanie w ktérym kazdy zestaw dwéch identycznych kolimatorow dostarczony begdzie
na jednym dedykowanym wozku.”

5. Wiersz 52, Redukcja dawki metodg iteracyjng co najmniej 50% udokumentowane w danych
producenta (podaé nazwe aplikacji).

Wymég redukeji dawkl o 50% jest odwolaniem sie do wartosci relatywnej i bez podania do
jakich parametréw wyjéciowych odnosi sie redukcja dawki jest okresleniem nieprecyzyjnym,
a zatem moze by¢ rézna u réznych producentdw. lteracyjne metody rekonstrukeji badan CT
typu SAFIRE, ASIR, iDose4 lub réwnowazne, ktorych w tym wierszu Zamawiajacy wymaga,
majg podobng skuteczno$é redukeji dawki.

Whnosimy o nakazanie Zemawiajgcemu zmiany SIWZ popizez usuniecie z wiersza 52
zastrzezenia ,co najmniej 50%" i nadanie hastepujaceqo brzmienia wierszowi 52:

,Redukcja dawki metody iteracyjng typu SAFIRE, ASIR, iDose4 lub réwnowazne,
udokumentowane w danych producenta (podaé nazwe aplikacji)".

6. Wiersz 60: Diugo$é spiralnego pojedynczegoe skanu wielowarstwowego, 2180 [cm].

We wszystkich hybrydowych kamerach GE zakres skanu ciggtego CT nie przekracza 159 em.
Ograniczenie tego zakresu wynika glownie z braku potrzeby poniewaz tomograf CT ma tu
gtéwnie stuzyd lekarzowi medycyny nuklearnej, a tyko w szczegdlinych przypadkach lekarzowi
radiologii oraz ze wzgledu na skrocenie instalacyjnych wymagan diugesci pomieszczenia.

Wnosimy o nakazanie Zamawiaigcemu zmiany SIWZ poprzer nadanie wierszowi 60
nastepujaceqa hrzmienia: Diugosé spirainego pojedynczego skanu wielowarsiwowego, 2159

fem].

7. Wiersz 67, Oprogramowanie do redukcji artefakiow od implantdw metalowych, TAK, poda¢
nazwe zaoferowane] opciji.

Zwracamy uwage, ze wszyscy czolowi producenci systeméw hybrydowych SPECT/CT
posiadaja takie oprogramowanie. Tomograf CT ma stuzy¢ poprawie jakosci obrazowania w tym
do celdéw korekgji atenuacji i lokalizacji anatomicznej, a w przypadkach pacientow z implantarni
te funkgjonalnosci sg bardzo ograniczone bez mozliwoéci usuniecia artefaktéw od metalu.

Wnosimy o nakazanie Zamawiajacemu zmiany SIWZ poprzez nadanie wierszowi 67
nastepuigcego brzmienia:

.Oprogramowanie do redukcji artefakféw od implantow metalowych fypu iIMAR, SmartMAR
lub réownowaznego.”

W zwigzku z wymogiem dostarczenia oprogramowania typu iMAR, SmartMAR lub
rownowaznego, wnosimy zarazem o0 nakazanie wykresleniz w calodci wiersza 4

z Zatacznika 2b do SIWZ . r\
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L.p. Opis parametru Wartosg Wartoéé | Punktacja
wymagana/ | oferowania
graniczna

8. Wiersz 88, Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR), rekonstrukcie wzdiuz dowoing
prostej (rownolegte lub promieniste) lub krzywe] wraz z niezbgdng bezterminows licencjg na
wymagane oprogramowanie.

Badania radiologiczne beda wykonywane w Zakiadach Medycyny Nuklearnej wylacznie
w sytuacjach awaryjnych. Wymo6g reformatowania po liniach krzywych jest uzasadniony w
waskim obszarze zastosowan radiologicznych (na przykiad badania naczyniowe) oraz wymaga
dodatkowego wyposazenia (na przykiad wstrzykiwacza $rodka cienivjacege, oprogramowania
do analizy badan naczyniowych — ktére fo wyposazenie nie jest objete przedmiotowym
postepowaniem). We wszystkich czterech Szpitalach w Zakladach Radiologii istnieje sprzet
umozliwlajacy tego typu rekonstrukcje. Zwracamy uwage, ze w zakresie przedmiotowego
postepowania zawarty jest wymadg pelnej integracji ze szpitainym systemem archiwizacj
(PACS) dajacy dostep do reformatowania po linii krzywej.

Whnosimy 0 nakazanie Zamawiajacemu zmiany SIW/Z poprzez usuniecia z wiersza 88 wymogu
reformatowania po linii krzywei.

9. Wiersz 89, Oprogramowanie pozwalajgce na skrocenie do 50% podane] dawki
radiofarmaceutyku lub czasu trwania badania calego ciata i statycznych badar planamych oraz
SPECT przy zachowaniu porownywalnych parametréw jakoéciowych badania (podaé nazwe
oprogramowania) wraz z bezterminowg licancjg na uzytkowanie.

Whnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez nadanie wierszowi 89
nastepujacego brzmienia.

Oprogramowanie pozwalajgce na skrécenie do 50% podanej dawki radiofarmaceutyku lub
czasu trwania badania catego ciata i statycznych badan planarnych oraz SPECT przy
zachowaniu porownywalnych parametrow jakosciowych badania typu resolution recovery
takich jak Evolution, Flash3D lub réwnowaznego (podaé nazwe oprogramowania) wraz
z bezterminowa licencjg na uzytkowanie.”

10. Wiersz 92, Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentaci w 3D zmian
w narzadach miazszowych, w tym w watrobie oraz wezlach chionnych wraz z automatycznym
pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i Jej objetosci, licencja beztgrminowa dia 1
jednoczesnego uzytkownika. ) dg/
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Badania radiologiczne bedg wykonywane w Zaktadach Medycyny Nuklearnej wylacznie
w syluacjach awaryjnych. Zastosowanie kryteribw RECIST 1.1 oraz WHO ma uzasadnienie
tytko wtedy gdy znajduje odniesienie do wezesniejszych badari radiologicznych tego samego
pacjenta. Wszystkie cziery Szpitale posiadaja stosowne oprogramowanie do tego typu badan.
Zwracamy uwage, ze w zakresie przedmiotowego postepowania zawarty jest wymaog petnej
integracji ze szpitalnym systemem archiwizagji (PACS) dajacy dosigp do oprogramowania
korzystajgcego z kryteriéw RECIST i WHO.

Whnosimy ¢ _nakazanie Zamawiajgcemu zmiany SIWZ poprzez wykreslenie wiersza 82
w caloscl. '

11. Wiersz 96, Serwer aplikacyjny w technologii klient-serwer z wiasng baza danych obrazowych
pacientéw, z moziwoscig obstuzenia co najmniej 7 konsol lekarskich (stanowisk
lekarskich/stacji diagnostycznych/opisowych).

a) Minimaine parametry serwera dostarczanego:
- obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19",
- liczba procesorow fizycznych: min. 2
— pamigé RAM: min. 86 GB,
—  wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub rownowaznej typu
Hot-plug,
— pojemnost macierzy: min. 10 TB
~ redundantne zasilanie typu Hot-plug,
— naped optyczny: co najmniej DVD RW,
— klawiatura, mysz,

Opisane wymogt dla serwera aplikacyjnego sg specyficzne dla serwerowego rozwigzania
oprogramowania syngo.via firmy Siemens. W zwigzku z faktem, 2e kazdy producent
projektuje Srodowisko oprogramowania kiinicznego do analizy | opisu badaf w celu
uzyskania optymalnego efektu klinicznego w sposéb unikalny dla siebie, ktére to
rozwigzanie nastepnie musi uzyskaé cerfyfikat CE dla wyrobu medycznego, co
uniemoziiwia dowolno&¢ zmian konfiguracii hardware’owej, wnosimy aby Zamawiajacy
uznat dostarczenie serwera o paramstrach zdefiniowanych przez producenta, ktory to
serwer bedzie speiniat wymaganie obstugi 7 konsol lekarskich, pojemnosci wiasnej bazy
danych obrazowych pacjentow min. 10 TB, bezprzerwowego zasilaniz, napgdu optyczny
DVD RW oraz bedzie wyposazony w kiawiaturg i mysz, za speinienie wymagania
zawariego w wierszu 96.

Whnosimy o hakazanie Zamawiajacemu zmiany SMVZ popizez nadanie wierszowi 96
nastepuiacego bizmienia:

Serwer aplikacyjny w technologli Kient-serwer z wiasng bazg danych obrazowych
pacjentow, z moiwoécla obsluzenia co nhajmniej 7 kensol lekarskich (stanowisk
lekarskich/stacji diagnostycznych/opisowych) wedlug specyfikacji producenta
a) Minimalne parametry serwera dostarczanego:

— pojemnosé wiasne] bazy danych obrazowych pacjentow: min. 10 TB

~ bezprzerwowe zasilania,

— naped optyczny: co najmniej DVD RW,

~ Kklawiatura, mysz."

Powyzsze zarzuly Swiadcza o naruszeniu przez Zamawiajacego przepiséw art. 20 ust. 1 just 2
Pzp poprzez preferencje tylko jednego producenta, a tym samym dyskryminacjg wszystkich innych
potencjainych urzgdzen, czyll w istocie urzgdzen oferowanych \\ na rynku polskim przez
Odwolujagcego.
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W ocenie Odwolujacego wymogi postawione przez Zamawiajgcego w powyze] przytoczonym
zakresie nie majg zadnego uzasadnienia w $wietle celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot zamdwienia.
Pomimo, iz Odwotujacy nale2y do grupy General Electric Company, ktéra jest éwiatowym dostawog
innowacyinych technologii medycznych, to aktualne zapisy SIWZ powoduja, iz Odwolujgcy nie
moze ziozy¢ Zamawiajacemu waznej i konkurencyjnej oferty. Przyczyng nie jest niedostateczna
jako§¢ lub funkcjonalnosé urzgdzeri produkeji GE, ale naruszajgce zasady uczciwej konkurencii
postanowienia SIWZ,

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiajgcemu nie wolno opisywaé przedmioty zamowienia
w sposéb, ktéry mégiby utrudniaé uczciwag konkurencie. Zamawigjgey musi okreslié przedmiot
zamdéwienia w sposob obiektywny. W szczegodinosci Zamawiajacy Jest zobowigzany unikaé
stosowania wszelkich paramefréw, ktore wskazywalyby na konkretny wyrdb
lub konkretnego wykonawece.

Opisanie przez Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia w sposob naruszajgey zasady uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonaweéw skutkuje ograniczeniem mozliwosci zlozenia
waznej, konkurencyjnej oferty w Postepowaniu przez wykonawcow nie podlegajgcych wykluczeniu
z Postepowania i posiadajgcych stosowne uprawnienia, wiedze | doswiadczenie oraz
dysponujgcych odpowiednim potencjatem technicznym, kadrowym, finansowym oraz
ekonomicznym do wykonania zamadwienia, co harusza w szczegoéinosci art. 7 ust 11§ art. 29 Pzp
oraz art. 3 ust, 1 ustawy 2 dnia 16 kwiefnia 1893 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

W orzecznictwie utrwalit sie poglad o niedapuszczalnosci opisywania przedmiotu zamoéwienia
w spos6b nawet poérednio ograniczajacy konkurencje (nie mowige juz o bezposrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami). W uchwale z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 58/16
Krajowa lzba Odwolawcza zaznaczyla, 2e Przejawem naruszenia zasady uczciwef konkurencii
jest nie tylko opisanie przedmiotu zambwienia z uzyciem oznaczefi wskazujgcych na konkretnego
producenta fub konkretny produkt albo z uzyciem parametrow wskazujgcych na konkretnego
producerita, dostawce albo konkretny wyr6h, ale takZze okreslenie na lyle rygorystycznych
wymagahn co do paramelréw technicznych, ktore nie sg uzasadnione obieldywnymi potrzebami
Zamawidjgcego | ktére uniemoZ2liwisjg udziaf niektérym wykonawcom w postepowaniu,
ograniczajgc w ten sposéb krgg podmiotow zdolnych do wykonania zamodwienia.” (podobnie
Krajowa Izba Odwolawcza w uchwale z dnia 10 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 48/16). W wyroku
z dnia 5 maja 2014 1. o sygn. KIO 765/14 Krajowa lzba Odwolawcza stwierdzita, iz ,Opis przedmiotu
zamowienia powinien umoiliwia¢ wykonawcom jednakowy dostep do zaméwienia i nie moze
powodowaé nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zaméwiert publicznych na konkurencje.
Naruszenie zasady uczeiwej konkurencji okraslonej w ustawie z uwagi na niewlaéciwe opisanie
przedmiotu zambwienia zachodzi, miedzy innymi w sytuacji, gdy zamawiajacy opisze przedmiot
zamowienia przez zbyinie dookrelenie przedmiotu powodljgce, bez uzasadnienia, wskazanie
na konkretny produkt. Naruszenie to polega réwniez na dockresleniu opisu przedmiotu zamdwienia
w laki sposéb, ktéry nie znafduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonainy uregulowaniu
polrzeb zamawiajgcego.”

Podobne stanowisko zajmujg rowniez Sady powszechne. Sad Okregowy w Warszawie w wyroku
z dnia 21 kwietnia 2011 1. o sygn. akt Il C 1161/09, zaznaczyl, ze: "Zakaz uirudniania uczciwej
konkurengji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zemawiajacy uzZyje
oznaczeli czy parametrow wskazujgcych konkretnego dostawce lub Konkretny produkt, dziafajgc
w fen sposéb niezgodnie z obowigzkiem oblektywnego i réwnego awania wszystkich
podmiotéw mogegcych ublegaé sie o zambwienie publiczne.” %
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W wyroku z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt VI ACa 965/11, Sad Apelacyjny w Warszawie orzekt:
"2 Przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamdéwienia musi odby¢ sig
z poszanowaniem zasad okre$fonych w erl. 7129 p.2.p. Oznacza fo konieczno$é eliminacji z opisu
przedmioty zambwienia wszelkich sformufowan, Ktére moglyby wskazywa¢ na konkretnego
wykonawee, bad? te2 ktbre eliminowalyby konkretnych wykonawcow uniemozliwiajge im zlozenie
oferty lub powodowalyby sytuacfe, w kidrej jeden z zainteresowanych wykonawcow bylby bardziej
uprzywilejowany od pozostafych. (...) Zakaz, o ktérym mowa w art. 29 ust 2 p.z.p. zostanie
naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zaméwienia zamawiajgey uzyje oznaczeli czy parametrow
wskazujacych konkretnego producenta (dostawceg) ub Konkretny produkt, dziatajgc w ten sposéb
whrew zasadzie obiektywizmu i rownego traktowania wszystkich podmiotow ubiegajacych sig
o zaméwienie publiczne. (...) 4. Dyspozycja art. 29 ust. 2 p.2.p. objete jest zaistnienie co najmniej
mozliwosei  ufrudniania uczeiwej konkurenci, wigc speinienie dyspozycji tego przepisu
niekoniacznie musi przybieraé charakter bezposredniego godzenia w uczeiwg konkurengje.”

Z powyzszych rozwazan wynika, iz wystarczajgeym dla stwierdzenia naruszenia zasady wyrazonej
w art. 29 ust 2 Pzp jest takie zestawienie przez Zamawiajgcego charakterystycznych
lub granicznych parametrow nabywanych produktow, ze wskazuje ono na Konkretny produkt,
eliminujac jednoczeénie moziiwoéé zaoferowania produktéw innych producentéw - co niewgtpliwie
ma miejsce w niniejszym Postgpowaniu. :

Podkreslié jednoczeénie nalezy, e ustawodawca sankcjonuje juz tylko Zagrozenie naruszenia
uczciwej konkurenci i réwnego traktowania wykonawcow poprzez opis przedmiotu zamébwienia
zastosowany przez zamawiajgcego. Przemawia za tym chociazby wyrok Krajowej izby
Odwaotawezej z dnia 17 sierpnia 2012 v, o sygn. KIO 1630/12, w ktorym Izba wskazata; ,Poniewa?
art. 29 ust. 2 p.z.p. postuguje sie sformufowaniem ‘mogiby utrudniaé uczeiwg konkurencje’,
oznacza to, ze na Odwolujacym cigzy jedynie obowigzek uprawdopodobnienia, ze opis przedmictu
zaméwienia moze utrudniaé uczciwg konkurencje, zas dowdd na okoliczno$e, Zze do takisgo
ufrudnienia nie doszio cig?y na Zamawiajgcym”.

Zamawiajacy obowigzany jest uksztaftowaé tresé SIWZ, w taki sposéb, aby ofworzyé
Postepowanie na konkurencje | umozliwiaé skiadanie ofert odzwierciedlajacych réznorodnosé
rozwigzan technicznych dostgpnych na danym rynku. Celem Postgpowania jest bowiem
zaspokojenie konkretnych potrzeb Zamawiajgcege, 2z pominigciem wszelkich niecbiektywnych
kryteriow oceny | wyboru ofert. Zamawiajgcy okreslajac przedmiot zamodwienia winien uwzgledni¢
wszystkie okolicznosci moggce mieé wplyw na sporzgdzenie oferty przez wykonawcdw i winien
unikaé sformulowan stwarzajacych mozliwosé zaistnienia okolicznosci utrudniania uczciwej
konkurenc)i, czego Zamawiajacy nie wzigt pod uwage przygotowujgc SIWZ w niniejszym
Postepowaniu.

1. Opis sposobu oceny ofert (parametry oceniane)

Odwotujacy ponadto zarzuca, ze w przedmiotowym Postepowaniu  Zamawiajacy untemozliwil
Odwoltujacemu konkurowanie nie tylko poprzez parametry graniczne wskazujace na rozwigzania
firmy Siemens, ale takze na poziomie wymagar preferencyjnych, wyrazonych w opisie sposobu
oceny ofert w ramach kryterium ,Parametry jakosciowe/techniczne przedmiotu zamowienia”. Jest
to drugie obowigzujace w przetargu kryterium (obok Ceny) z waga 40%. To kryterium ma wigc
ogromne znaczenie dla wyniku Postgpowania, bowiem jak nietrudno sig domyslet w przypadku
duzej réznicy w ocenie jakosciowej, jej zniwelowanie ceng nie jest mozliwe (w istocie cena musiata
by byé razgco niska). Dlatego analizujge postanowienia SIWZ nie mozna nie zwrécié uwagi na te,
kt6re odnosza sie do parametrow ocenianych, bowiem w nie mniejszym stopniu co gragiczne moga A
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prowadzi¢ do calkowitego ograniczenia konkurencji i umozliwienia ztozenia oferty wylgcznie jednej
firmie.

W tym kontekscie Odwoltujacy podnosi zastrze?enia zaréwno wzgledem istniejgcych zapisow, jak
| braku wyspecyfikowania wéréd parametréw ocenianych takich cech, kibre stanowig wlasnie o
wysokie] jakosci gamma kamery SPECT-CT

Dotyczy Zatgcznika nr 2b do oferty, Specyfikacja Ocenianych Parametréw Techniczno-
Uzytkowych, ZZP-175/18:

1. Wiersz 6, Wydajny komputer rekonstrukcyjny do przeprowadzania rekonstrukcji SPECT
wysoko rozdzielczego obrazowania koéci. Rekonstrukcja SPECT bazujgca na danych
z CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna zbita, tkanka
kostna gabczasta, tkanka ttuszczowa, tkanki migkkie, powietrze - pluca, metal) w celu
rekonstrukcji zlicze’t SPECT na poziomie woksela. Minimalna rozdzielczo§¢ objgtosciowa
po w/w rekonstrukcji na $rednim poziomie zliczen (12min) <3,0mm, a przy minimainej
liczbie zliczen min 8 min  =3,5mm. Podaé nazwe licencji, zalgczy¢ oryginalne materialy
producenta odnoénie tej rekonstrukcji oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania
klinicznego (dopuszczalna forma w ). ang), 2 punkty.

Jest 1o szczegdlowy opis opc|i oferowane} wylacznle przez firmg Siemens o nazwie
xSPECT Bone, o waskim zastosowaniu do niestandardowej prezentacji badan
hybrydowych SPECT/GT wytacznie kosdci, ktérego przydatnosé kliniczna po szeéciu latach
od wprowadzenia do sprzedazy nie znajduje odzwierciedlenia w publikacjach naukowych.

Majac na uwadze, Zze w zalgczniku 2b dostarczenie przez Wykonawce innych
funkgjonalno$ci umozliwia uzyskanie 1 punktu wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu
dokonania zmiany w wierszu 6 poprzez ustalenie punktacji omawianego parametru na
poziomig 1 punktu.

2. Wiersz 8c, funkcjonalnoé¢ analizy pasazu przetykowego, 1 punki.

Zwazywszy na fakl, ze pasaz przelykowy jest podstawowym badaniem (w ofercie
Odwolujacego znajduje sie w podstawowym pakiecie aplikacyjnym) wnosimy o nakazanie
Zamawiajacemu wykreslenia tego podpunkiu.

3. Wiersz 8d, zaawansowana analiza ko$éca - automatyczne rozwiniecie zeber w jednej
plaszczyZnie, 1 punkt.

Zwazywszy na fakf, ze jest to bardzo specyficzna 1 wgska funkcjonalnosc o ograniczonym
zastosowaniu, wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu wykreslenia tego podpunkiu,

Ponadto, Zamawiajgcy dobierajgc rozwigzania punktowane powinien uwzglednié
parametry o niewgipliwie istotnym znaczeniu w praktyce klinicznej oraz z perspektywy
wieloletniego uzywania aparatu. W zwigzku z powyzszym Odwolujacy podnosi, Ze
sprzeczne z zasadg proporcjonalnosci jest zaniechanie uwzgiednienia w zataczniku nr 2b
nastepujacych parametrow techniczno-uzytkowych:

4. W zwigzku z dostepnoscig na rynku najnowszej technologii detektora pélprzewodnikowego
CZT bezposredniej konwersji w kamerach ogolnego zastosowania, Zamawiajgcy powinien
premiowaé mozliwos¢ modernizacji kamery hybrydowej bedgcej przedmiotem tego
postepowania do technologii CZT, bez koniecznosel deinstalacji aparatu tylko poprzez
wymiane elektronikl i detektoréw w miejscu zainstalowania u Uzytkownika fico_zapewni
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dostosowanie do najnowszej technologii detekecji przy najnizszych kosztach przyszigj

Inwestycil.

W zwiazku z powyZzszym wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu dodania w zataczniku nr

2b ponizszego zapisu:

L.p. Opis parametru

Wartosc Wartosc¢ Punktacja
wymagana/ oferowania
graniczna

AN

Mozliwosé modernizaci
kamery hybrydowej do
technologii CZT, bez
kaniecznosci deinstalacji
aparatu (stotu, gantry
gamma kamery,
tomografu
komputerowego), w
miejscu zainstalowania u
Uzytkownika

Podaé nazwe
opcji iflub nr
katalogowy,
opisac zakres

Tak —1 pkt.
NIE — 0 pkt.

B, Zamawlajgcy powinien réwnie? punkiowad pole widzenia detektora.

W zwigzku 2 powyZszym whosimy o nakazanie Zamawiajgcemu dodania w zatgezniku nr

2b ponizszego zapisu:

L.p. Opis parametru

Wartos¢

wymagana/
graniczna

Woartosé
oferowania

Punktacja

Wymiary
prostokatnego,
uzytecznego pola
‘widzenia detektora
(UFOV): wartos¢ min.
wg. punktu 18 zat. 2a -
253 % 37 [em]

(1961 cm?)

Podac wymiar
UFoV

Wartos¢ najwyisza - 1 pkt.
Wartos¢ najnizsza - O pkt.

Pozostale proporcjonalnie*

6. Zamawiajgcy powinien punktowad rozdzielczos¢ energetyczng detektora.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu dodania w zalgezniku nr
2b ponizszego zapisu:
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L.p. Opis parametry Wartoéé Wartosé Punktacja
wymagana/ oferowania
graniczna

1C. Wewnetrzna
energetyczna
zdolnoéé
rozdzielcza (wg
standardu NEMAY}:
warto$é maks. wg.
punktu 25 zat, 2a —
<10%

Podad
rozdzielczosé
energetyczng

Wartosé najwyisza - 0 pkt.
Wartos¢ najnizsza -~ 1 pkt.

Pozostate proporcjonalnie*

7. Zamawiajacy powinien punktowaé maksymalne napigcie anody.
W zwigzku z powyzszym whosimy o nakazanie Zamawiajgcemu dodania w zatgezniku nr

2b ponizszego zapisu:

L.p. Opis parametru

Wartosé
wymagana/
graniczna

Wartoéé
oferowania

Punktacja

3A. Maksymalne
napiecie lampy rig
uzywane w
protokotach
klinicznych,
wartosf min, wg.
punktu 45 zat. 2a -
2130 kY

Podaé
maksymalne
napiecie anody

Wartosc najwyisza - 1 pkt,
Wartosé najnizsza - O pkt.

Pozostale proporcjonalnie*

8. Zamawiajgcy powinien punktowac maksymalny prad anody.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o nakazanie Zamawiajgcemu dodania w zatgczniku nr

2b ponizszego zapisu:

L.p. Opis parametru

»

Wartosc

wymagana/
graniczna

Wartos¢
oferowania

Punktacja

3A. Maksymalny

{nominalny) prad
anody lampy rtg,
wartos¢ min, wg.

Podac
maksymalny
prad anody

Warto&é najwyzsza - 1 pkt.
Wartosc najnizsza - 0 pkt.

Pozostate proporcjonalnie®

14




24/09 2018 14:01 FAX 223308589 A 0015/0022

2233068569

punktu 48 zat, 2a -
2 300 mA

Zamawiajacy naruszyt w Postepowaniu zasade wyrazong w art. 7 ust. 1 PZP, nakazujgcy
przygotowanie i przeprowadzanie postgpowania o udzielenie zamdwienia w sposob zapewniajacy
zachowanie uczciwe} konkurencii i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z zasadami
proporcionalnosci i przejrzystosci. Nastapito to poprzez tendencyjny dobor parametrow
ocenianych w kryterium ,Parametry jakoscioweftechniczne przedmiotu zaméwienia”. Stworzona w
niniejszym postepowaniu punktacja uniemozliwia uczciwg konkurencje idyskryminuje inne
rownowazne technologie, ktére dajg preferowany lub nawet lepszy efekt kliniczny.

Odwolujacy ma $wiadomosé, 2e Zamawiajgcy ma duzg swobode w formutowaniu kryteribw oceny
ofert, jednak nie jest ona nieograniczona. Zamawiajacy nie moze bowiem dowolnie okreéla¢ zasad
oceny ofert - pozornie mieszozgc sie w ramach prawnych, ale realnie nie dopuszczajgc mozliwosc
konkurowania w postepoWaniu. Zwhaszceza przy wadze kryteribw pozacenowych wynoszacej 40%.

W przedmiotowym przypadku, jak zostalo to juz wskazane powyzej, Zamawiajacy wybierajge
okreslone parametry, a pozostawiajgc poza ocena inne, dokonuje tego w sposéb sprzeczny
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, kreujgc tym samym warunki uzyskania
zamowienia przez konkrefna firme.

Zamawiajgcy nie moze swoich praw wykorzystywaé jako instrumentu do nieuzasadnionej
preferencfi okreslonych dostawcéw, kosztem innych, ktérzy réwniez powinni mieé¢ mozliwosé
partycypowania w rynku zamowien publicznych. Ustalone przez Zamawiajacego kryteria oceny
ofert nie moga naruszaé zasad rownego traktowania wykenaweéw | poszanowania uczciwej
konkurencji, a takze w sposob nieuzasadniony uprzywilejowywac¢ lub dyskryminowa¢ okreslonych
wykonawcow. Jako przyklad naruszenia tych zasad, w piSmiennictwie wskazuje sie oceng
ohiektywnie nieistotnych parametréw / funkcji, co w sposob nieuzasadniony preferuje okreslone
urzadzeniafprodukty (zob. D. Koba, Wybér wykonawcy z zachowaniem zasad rownego
trakiowania, uczciwej konkurencji | przejrzystosci, Warszawa 2010, s. 29). Ponadto jak akcentuje
sie w orzecznictwie m.in. w wyroku Krajowej 1zby Odwolawczej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o sygn.
KIO 197813 ,Umieszczenie w opisie przedmiotu zamowienia postanowien, kibre preferujg
rozwigzania jednego producenta, eliminujgc rozwigzania innych producentéw, mo2e utrudniat
uczciwg konkurencje w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego”. Nawet nieumysine,
zbyinie dookreélenie opisu przedmiotu zaméwienia, taktowane jest jako przejaw naruszenia
naczelnej zasady wyrazonej w art. 7 ust. 1 Pzp, o czym traktuje m.in. wyrok Krajowej Izby
Odwatawcezej z dnia 5 maja 2014 1. o sygn. KiO 765/14: ,Naruszenie zasady uczolwef konkurencji
Z uwagi ha niewlasciwe opisanie przedmiotu zambwienia zachodzi, migdzy innymi w sytuaciji, goy
zamawiajgcy opisze przedmiot zaméwienia przez zhytnie dookreslenie przedmiotu powodujgce,
bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt. Naruszenie to polega rowniez na dookresleniu
opisu przedmiotu zamowienia w taki sposob, ktéry nie znajduje yzasadnienia ani w technicznym

ani w funkcjonainym uregulowaniu potrzeb zamawisjacego” ‘@,}
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Reasumujac, modyfikacja SIWZ zgodnie 2 powyzszymi zgdaniami pozwoli na zwigkszenie liczby
wykonawcow zdolnych do zlozenia ofert w Postepowaniu, co zkolei wpiynie na wigksza
konkurencyjnoéé Postepowania, zgodnie z ideg przetargu nieograniczonego. Dopuszczenie
wiekszej liczby wykonawedw nie tylko jest zgodne z zasadami wynikajacymi z art. 7 ust. 1 Pzp, ale
takze pozwoli Zamawiajgcemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod réznych
urzadzen dostepnych na rynku. Bedzie to tez korzystne dia Zamawiajgcego ze wzgledow
ekonomicznych, gdyz istnienie rzeczywistej konkurencji pozytywnie wpiynie na wysokosé cen
oferowanych w Postgpowaniu.

GE Medical Systmms Polske Sp. 2 0.0,
« 02-584 Warszowsa, ul. Wolnska 9
tel (22133083 00, by {22) 350 83 83
NiP 522-00-1%-702
REGON 010478403

Zataczniki:
1) dowod uiszczenia wpisu w wymaganej wysokosci;

2) dowod przestfania kopii odwolania Zamawiajgcemu;

3} odpis z KRS Qdwolujgcego;
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CitiDirect® Online Ban%ing

Szczegodlowy raport z transakcji

Nazwa banku

Nummer Kilanta / Nazwa
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CITIBANK

504293 GE MEDICAL SYSTEMS POLSIA
815 WARSAW CITIBANK

10 1030 1508 0000 000§ 0420 GE MEDICAL SYSTEMS POLEKA
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PL10103015080000000504253092

Numer IBAN
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Nazwaladres 10101010

NBP Q/OKR. W WARSZAWIE
80101010100081362231000000

Referansfe odnone K
Liczba uznari Calkowity kwota uznad Liczba ohcigteri Catowita kwota obclaten Kwots netto
0 0.00 1 15.000.00 15.,000.00-
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